	
DENOMBREMENT EN SURFACE EN MILIEU SOLIDE



	
	Calcul facteur de dilution : f.d = Vf/Vi = 10mL/1mL = dilution au 1/10ème = facteur de dilution de 10



	DILUTION
	10 0
	10-1
	10-2
	10-3

	Réalisation des dilutions
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Suspension  de départ

Non diluée


	







Tube de 9 mL d’eau physiologique


	
	

	Ensemencement des géloses Sabouraud en surface (0,1 ml = 100 µl)
	
	





	





	







	
	
	Incubation 24 à 48 h à température adéquate

	Nombre de colonies comptées

(= microorganisme viables) pour 0,1 ml d’inoculum
	
	
	
	
	
	
	

	On veut :

le nombre de µorga/mL de suspension à 10 0
	N boîte (nombre de microorganismes/mL dans suspension à 10 0) = n colonies comptées x  1/d  x 1mL/0,1mL

1/d pour tenir compte de la dilution en série et 1mL/0,1mL (1/10)pour tenir compte de la  dilution ensemencement en surface


	N (moyenne) pour boites prises en comptes

entre 15 et 300 colonies
	
	
	
	

	
DENOMBREMENT DANS LA MASSE EN MILIEU SOLIDE



	
	Calcul facteur de dilution : f.d = Vf/Vi = 10mL/1mL = dilution au 1/10ème = facteur de dilution de 10



	DILUTION
	10 0
	10-1
	10-2
	10-3

	Réalisation des dilutions


	




Suspension  de départ

Non diluée


	







Tube de 9 mL d’eau physiologique


	
	

	Ensemencement des géloses Sabouraud en surface (0,1 ml = 100 µl)
	
	




	




	






	
	
	Ajout du  MILIEU, HOMOGENEISATION par mouvement en 8 et incubation

	Nombre de colonies comptées

(= microorganisme viables) pour 0,1 ml d’inoculum
	
	
	
	
	
	
	

	On veut :

le nombre de µorga/mL de suspension à 10 0
	N boîte (nombre de microorganismes/ ml dans suspension à 10 0) = n colonies comptées x  1/d 

1/d pour tenir compte de la dilution en série


	N (moyenne) pour boites prises en comptes

entre 15 et 300 colonies
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en allant de la dilution
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